














































- Na displeji sa zobrazí správa rSEt pro resetovaní zariadenia a vykonaní kalibrácie. Zadajte 
  správny kód pre resetovanie alkotesteru. Ku kalibrácii použite štandardný plyn, inak 
  alkotester nebude použiteľný. Ak ste kalibráciu nevykonali správne, zariadenie po zapnutí 
  zobrazí správu CAL a potom správu „Err“ (error). (Nezadávajte resetovali kód, pokiaľ nechcete 
  vykonať opakovanú kalibráciu).










